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氣體麻醉機簡介 

 

儀器設備 

•  XGI-8 Anesthesia System 氣體麻醉系統。  

•  氧氣鋼瓶一只。 

作業用途 

•  實驗動物麻醉輔助系統。 

設備地點 

•  醫學綜合大樓後棟一樓實驗動物中心。 

開放時間 

•  週一至週五，早上八點~下午五點。 

寒、暑假：週一至週五，早上八點半~下午五點。 

申請及使用辦法 

•  經本中心認可具有操作能力者，可自行登記使用。 

•  請自備 Isoflurane。 

•  本儀器僅限使用於實驗動物中心 1 樓操作室。 

•  詳細規則，請參考『氣體麻醉機使用規範』。 

收費標準 

•  100 元/小時。 

諮詢教授及單位 

•  王覺頤技術員，實驗動物中心 TEL:27361661 轉 7153。 

•  吳汶錡技術員，實驗動物中心 TEL:27361661 轉 7515。 


